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 Abstract. Diabetes mellitus is a serious chronic disease that 
occurs in chronic metabolic disorders caused by the pancreas 
not being able to produce enough insulin or the body cannot 
use insulin effectively. Indonesia as the seventh-highest 
diabetes population in the world according to the International 
Diabetes Federation. Current blood glucose measurements 
generally use invasive techniques that take blood samples at the 
tip of the finger by injuring and done in clinics, health centers, 
and hospitals with high costs, so that the poor can not do 
routine checks. This study aims to develop a noninvasive system 
blood glucose measuring instrument. Tools with non-invasive 
systems use Photoacoustic Spectroscopy sensors in the range of 
values from the laser pulsation source (λ = 650 nm) that can 
detect glucose signals in the blood. Methods of developing this 
tool with stages include, preparation of tool making by 
conducting a literature study resulting in a theoretical model, 
developing a tool model by constructing a model through 
discussion Group Forum activities to obtain a hypothetic 
model, The results of this study produce glucose measuring 
instruments that are simple, easy to use and without taking 
blood samples to measure blood glucose  levels routinely at a 
low cost. Validation of the measuring instrument by comparing 
invasive techniques with non-invasive techniques to obtain 
accuracy. 
Abstrak. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis serius yang 
terjadi pada kelainan metabolisme kronis yang disebabkan oleh 
pankreas yang tidak mampu memproduksi cukup insulin atau 
tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. 
Indonesia sebagai populasi diabetes tertinggi ketujuh di dunia 
menurut Federasi Diabetes Internasional. Pengukuran glukosa 
darah saat ini umumnya menggunakan teknik invasif yang 
mengambil sampel darah di ujung jari dengan melukai dan 
dilakukan di klinik, pusat kesehatan, dan rumah sakit dengan 
biaya tinggi, sehingga orang miskin tidak dapat melakukan 
pemeriksaan rutin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan alat ukur glukosa darah sistem noninvasif. 
Alat dengan sistem non-invasif menggunakan sensor 
Spektroskopi Photoacoustic dalam kisaran nilai dari sumber 
  
denyut laser (λ = 650 nm) yang dapat mendeteksi sinyal 
glukosa dalam darah. Metode pengembangan alat ini dengan 
tahapan meliputi, persiapan pembuatan alat dengan melakukan 
studi literatur yang menghasilkan model teoritis, 
mengembangkan model alat dengan membangun model melalui 
diskusi kelompok Forum kegiatan untuk mendapatkan model 
hipotesis. Hasil penelitian ini menghasilkan alat ukur glukosa 
yang sederhana, mudah digunakan dan tanpa mengambil 
sampel darah untuk mengukur kadar glukosa darah secara rutin 
dengan biaya rendah. Validasi alat ukur dengan 
membandingkan teknik invasif dengan teknik non-invasif untuk 
mendapatkan akurasi. 
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Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis serius terjadi pada gangguan 
metabolic menahun yang diakibatkan oleh pankareas tidak memproduksi insulin yang cukup atau 
tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif yang diproduksi oleh tubuh. Insulin adalah 
hormon yang mengatur keseimbangan gula dalam darah, mengakibatkan terjadinya peningkatan 
kosentrasi glukosa dalam darah (hiperglikemia)(WHO, 2016).  Beban global penyakit kronis dan 
tidak menular  sebagian besar adalah penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernafasan kronis, 
dan diabetes meningkat dengan cepat dan akan memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan 
yang signifikan kecuali jika segera ditangani.(Riley et al., 2016). 
Secara global, pada tahun 2014 diperkirakan 422 juta orang dewasa, hidup dengan diabetes. 
Diabetes menyebabkan 1,5 juta kematian dan dengan meningkatnya glukosa darah yang juga ikut  
meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan lainnya, sekitar  43% dari 3,7 juta sebelum usia 70 
tahun. pada negara yang berpenghasilan rendah dan menengah daripada di negara berpenghasilan 
tinggi.[1]. International Diabetes Fedeartion  (IDF) menempatkan Indonesia (dengan total 8,5 juta 
pasien diabetes) sebagai negara dengan populasi diabetes tertinggi ketujuh, menyusul China, India, 
Amerika Serikat, Brasil, Federasi Rusia, Meksiko, dan Bangladesh. Indonesia dianggap sebagai 
negara dengan populasi penderita diabetes tertinggi di Asia Tenggara.(Riley et al., 2016). Interval 
ketidakpastian sekitar perkiraan global orang dewasa dengan diabetes diperkirakan berkisar antara 
7,2% sampai 11,4% [339-536 juta].(International Diabetes Federation, 2017). 
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013, PTM menunjukkan 
adanya kecenderungan semakin meningkat dari waktu ke waktu., tampak kecenderungan peningkatan 
prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok. Prevalensi 
penduduk dengan tekanan darah tinggi secara nasional sebesar 30,9%. Prevalensi tekanan darah 
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 tinggi pada perempuan (32,9%) lebih tinggi dibanding dengan laki - laki (28,7%). Prevalensi di 
perkotaan sedikit lebih tinggi (31,7%) dibandingkan dengan perdesaan (30,2%). Prevalensi semakin 
meningkat seiring dengan pertambahan umur.(Kemenkes, 2016) 
Identifikasi masalalah penelitian ini adalah meningkatnya pravelensi penderita diabetes 
melitus baik di perkotaan maupun di pedesaan dimana pravelensi penduduk perkotaan dan pedesaan 
penderita penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh diabetes melitus ini presentasenya  hampir 
sama,  menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dini 
khusus untuk pemeriksaan kadar glukosa darah  masih kurang hal ini disebabkan karena pemeriksaan 
glukosa dan kolestrol darah pada umumnya dilakukan dengan mengambil sampel darah dengan 
menancapkan jarum suntik pada tubuh pasien atau di ujung jari telunjuk yang disebut dengan metode  
invasive (dengan melukai), diagnostic atau memeriksa glukosa dan kolestrol darah pada umumnya 
dilakukan di klinik kesehatan, puskesmas, tempat praktek dokter dan rumah sakit, dan pemeriksaan 
secara rutin glukosa dan kolestrol darah dengan system invasive ini membutuhkan biaya yang besar 
dan membutuhkan waktu ketempat pemeriksaan. 
Hal tersebut di atas  merupakan penyebab. sehingga penanggulangan dan pencegahan serta  
pengobatan penderita diabetes tidak berjalan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
komplikasi penyakit akibat diabetes melitus yang menjadi penyebab penderita  meninggal dunia 
Berdasarkan  identifikasi permasalahan dapat dirumuskan masalah  yaitu bagaimana  merancang dan 
membuat   alat ukur glukosa darah tampa pengambilan sampel darah sebagai media pengukuran dan  
mudah digunakan dengan biaya murah serta hasil pengukuran cepat diketahui  
Tujuan  penelitian ini  diharapkan menghasilkan suatu alat ukur glukosa darah portable dan  mudah 
digunakan. Dengan alat ukur tersebut  masyarakat penderita biabetes  dapat mengontrol glukosa 
darah secara rutin tampa mengambil sampel darah sehingga dapat meningkatakan pencegahan dini. 
Terjadinya komplikasi penyakit akibat diabetes miletus. 
Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya  dan mempunyai kaitan dengan topik 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain; penelitan dengan desain sensor pemantau 
glukosa darah noninvasif yang kontinyu, sensor yang terdiri dari dua resonator cincin split  dan 
dipisahkan secara spasial, di mana seseorang berinteraksi dengan perubahan tingkat glukosa sampel 
yang diuji sementara cincin lainnya digunakan sebagai referensi. Hasil pengujian menunjukkan 
interferensi, terjadinya perubahan respon sensor yang didominasi oleh perubahan tingkat glukosa 
untuk konsentrasi yang relevan dengan darah, dan efek interferensi dapat diabaikan(Choi et al., 
2015). Penelitian untuk melakukan pemantauan glukosa darah noninvasive dengan gelombang 
frekuensi terahertz. Metode dengan melakukan pengukuran pada enam sukarelawan dengan 
konsentrasi glukosa darah normal dan dalam keadaan sehat untuk mengambil standar sebagai 
pembanding(Cherkasova, Nazarov, & Shkurinov, 2016). Pengujian glukosa pada okular memiliki 
potensi besar untuk diagnosis diabetes melitus dengan noninvasif. Memonitor kadar glukosa melalui 
lensa kontak bisa terbukti lebih mudah dan lebih komprehensif daripada teknik yang umum 
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mengambil sampel darah dengan  menusuk jari tangan(Ascaso, 2016). Studi tentang teknik 
noninvasive untuk menentukan tingkat glukosa dalam tubuh manusia berbasis spektroskopi. dengan 
optical sensor jenis Spektroskopi Near Infrared Transmisi.(Haxha & Jhoja, 2016). 
Pasien penderita diabetes jika  mematuhi diet, olahraga, pengobatan dan melakukan 
pengukuran kadar glukosa darah yang teratur, mereka dapat mempertahankan kesehatannya, dan 
menyebabkan kehidupan yang relatif normal. Alat ukur sederhana, murah, handal tersedia, dan bisa 
melakukan pengukuran sendiri dan teratur dapat membantu pasien dan tidak perlu mendatangi klinik 
klinik kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Ada tiga metode mengukur glukosa  darah yaitu 
dengan invasive, minimalis invasive dan non invasive 
Tabel 1. Metode Pemantauan Glukosa darah 




Finger Stick sample 
























Pengukuran dengan teknik non-invasive yang dikembangkan dengan menggunakan metode Foto-
akustik sebagai pengukuran efek energi elektromagnetik yang diserap (terutama cahaya) pada materi 
dengan cara deteksi akustik. Energi yang diserap dari cahaya diubah menjadi energi kinetik dengan 
proses pertukaran energy, menghasilkan pemanasan lokal sehingga menimbulkan gelombang. Proses 
foto-akustik menyebabkan konversi energi optik menjadi energi akustik dengan konversi energi 
multistage. Fraksi energi optik yang diserap ditentukan oleh koefisien penyerapan optik pulsa foto-
akustik dari tekanan gelombang terisolasi, umumnya, amplitudo dari pulsa foto-akustik yang 
terdeteksi digunakan untuk analisis dan berbanding lurus dengan energi yang diserap (Chen et al., 
2017). 
Penyerapan cahaya oleh jaringan menyebabkan pemanasan lokal, menimbulkan ekspansi dan 
kontraksi berikutnya, sehingga terjadi sinyal PA. Karena komposisi darah cukup kompleks dan 
memiliki berbagai komponen, maka panjang gelombang harus dipilih dengan cermat. Gambar (1). 
Menunjukkan bervariasi sifat optik jaringan pada panjang gelombang yang berhubungan dengan 
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 melanin, air dan oksi-hemoglobin. Dapat dilihat bahwa penyerapan oleh air, melanin, dan oxy-
hemoglobin lebih sedikit di wilayah merah dan NIR. Wilayah ini memanjang dari 600nm ke 1300nm 
dikenal sebagai jendela biologis jaringan optik 
 
 
Gambar 1. Jendela biologis jaringan optik. 
Sumber(Geng, 2017) 
 
Selanjutnya, bahwa glukosa memiliki daya serap tertinggi pada 1037 nm, tetapi daya serap air pada 
panjang gelombang uga tinggi. Satu fakta perlu dipertimbangkan bahwa, dalam panjang gelombang 
mulai dari 1000 nm hingga 1200 nm penyerapan oxy-haemoglobin dan deoxy-hemoglobin berbeda, 
tetapi perbedaan ini cukup kecil di sekitar 900 nm. Mempertimbangkan fenomena jendela biologis 
jaringan optik bahwa panjang gelombang sekitar 900nm  adalah yang paling cocok untuk deteksi 
glukosa. Meskipun glukosa memiliki daya serap yang relatif lebih rendah di sekitar panjang 
gelombang tersebut, tetapi karena atenuasi minimum sinyal optik oleh komponen lain, kedalaman 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan atau 
Research and Development (R&D) dan dilanjutkan eksperimen. Model pengembangan dalam 
penelitian ini melalui tahap model konseptual, model teoretik, model hipotetik, dan model final. 
Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen 
produk, menganalisis komponen secara rinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan 
dikembangkan. Model teoretik adalah model yang menggambarkan kerangka pikir yang didasarkan 
pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model hipotetik adalah model yang 
sudah mendapat masukan pakar dan praktisi melalui focus group discussion (FGD) Model final 
adalah model yang sudah diuji coba empirik (Haryati, 2012). Penelitian analisis kebutuhan sehingga 
mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar (basic 
research). Selanjutnya untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut, digunakan 
eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan. Proses pengujian 
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produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan (applied research).  Penelitian dan 
pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. 
Pengembangan model pada penelitian ini disebut sebagai Noninvasive Blood Glucose Monitoring. 
Metode pengembangan alat monitor kadar gula darah ini dalam penelitian ini merujuk pada model 
tahap R&D. Sistem yang dirancang dikembangkan dan disimulasikan untuk tujuan mengukur 
konsentrasi glukosa menggunakan teknik listrik dan Photo-Acoustic. Dalam teknik foto-akustik 
pertama, sinyal NIR akan bertindak sebagai sumber pemanas ke jaringan dan menyebabkannya 
mengembang dan berkontraksi sesuai dengan laju pemanasan nadi, yang akan menghasilkan 
gelombang tekanan. Sistem akuisisi akan merespon pendeteksi gelombang tekanan. Sinyal yang 
diperoleh akan dipreprocess dan disiapkan untuk menjadi input yang tepat untuk mikrokontroler. 
Mikrokontroler akan menghitung konsentrasi glukosa ekuivalen sesuai dengan amplitudo gelombang 
tekanan yang terdeteksi. Elektrik elektroda EKG juga ada, untuk mendeteksi sinyal iontophoresis 
terbalik karena interaksi arus rendah dengan jaringan manusia. Sinyal yang diperoleh akan 
dipreprocess dan disiapkan untuk menjadi input yang tepat untuk mikrokontroler. Mikrokontroler 
akan memproses sinyal dan menghitung konsentrasi glukosa yang setara. Akhirnya nilai glukosa 
akan dicocokkan menjadi satu nilai yang sesuai dan nilai akhir akan ditampilkan kepada pengguna. 
 
Gambar 2 Diagram blok desain alat ukur. 
Gambar 2, Rangkain sensor yang  terdiri  dari LED IR  (source) sebagai emitter yang memancarkan  
cahaya inframerah, Photodioda sebagai detektor yang menyerap atau menerima cahaya dan filter 
(OP-AMP)  digunakan   untuk  mengurangi frekuensi suara dan meningkatkan nilai keluaran 
tegangan dari photodioda .  Pada saat sensor  dipasang pada jari tangan, cahaya dari LED akan 
diserap oleh jaringan pada jari tangan, dan yang tidak terserap terpantul  dan diterima oleh detector  
photodioda. Cahaya yang diterima oleh photodioda menjadi  nilai redaman cahaya dan diubah 
menjadi nilai arus listrik, kemudian menjadi tegangan  dengan adanya  resistor beban pada anoda. 
Tegangan di yang dikeluarkan oleh photodioda tergantung banyaknya cahaya yang diterima, semakin 
banyak cahaya yang diterima maka semakin besar tegangan yang dikeluarkan oleh photodiode yaitu 
antara 0 V sampai 5 V. Nilai tegangan dari photodiode  masih terlalu rendah sehingga variasi nilai 
tegangan kurang kelihatan perbedaannya, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan 
tegangan dari sensor dengan menambahkan rangkaian penguat  IC LM358N yang dapat menguatkan 
sinyal dari sensor. Nilai tegangan dari  photodioda dari rangkaian sensor dibaca oleh mikrokontroller 
ADC 10 bit dan nilai ADC ini dikonversi kembali menjadi nilai tegangan. kemudian nilai tegangan 
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 tersebut dimasukkan pada persamaan linear untuk mengubah menjadi nilai konsentrasi glukosa. 
Pada proses perancangan alat yang terdiri dari dua bagian yaitu sensor dan rangkaian control atau 
sistem kontrol, dari perancangan alat ini dibuat desian alat dan bahan dan peralatan yang digunakan 
seperti ; Photodioda dan LED IR , Rangkaian ADC , mikroklontroller , LCD, dan lain lainnya, 
setelah itu dirancang alat kontrolnya dengan menggunakan program mikrokontroller Arduino uno 
 
Gambar 3. Rancangan alat monitoring glukosa darah 
Proses pembuatan alat yang sebelumnya dalam batasan masalah dijelaskan bahwa alat yang dibuat 
dalam bentuk purwa rupa yang digunakan untuk melakukan simulasi system kerja alat dengan level 
pengujian komponen alat pada laboratorium untuk memperoleh nilai keberhasilan fungsi alat. 
Rancangan alat tersebut dibuat dalam bentuk sederhana yang terdiri dari beberapa komponen pada 
rangkaian circuit antara lain  sensor yang terdiri dari IR sebagai emmiter , photodiode sebagai 
transmitter, rangkaian penguat tegangan dan mikrokontroller sebagai proses data analog ke digital. 
Desain rangkian harus diperiksa dengan mensimulasikan  kerja dari  sirkuit elektronik. PROTEUS 
Versi 7.7 yang digunakan sebagai alat simulasi. Rangkaian circuit tersebut dihubungkan dengan 
mikrokontroller arduino uno dan LCD 2 x 16 untuk menampilkan hasil pengukuran glukosa. Bentuk 
purwa rupa yang yang dirancang seperti pada gambar berikut : 
 
Gambar 4. Bentuk purwa rupa  alat monitoring glukosa darah 
Dilakukan percobaan pada alat yang telah di buat dengan menggunakan mengukur kadar gula darah 
dengan teknik invasive kemudian dilakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan alat yang 
telah dibuat, dengan mendeteksi tegangan output sensor yang dipantau melalui layar monitor laptop 
atau monitor LCD pada alat. 
Pengujian alat dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang dengan usia yang berbeda antara 20 – 
Celebes Health Journal 105 
  
70 tahun dengan partisipan laki laki dan perempuan  Pengumpulan data kadar glukosa darah 
menggunakan alat ukur invasif, dan beberapa menit kemudian dilanjutkan mengukur tegangan 
dengan sensor yang dirancang. Pengumpulan data nilai keluaran tegangan sensor, setiap partisipan 
diukur lima kali.  Metode pengumpulan data dengan mengukur tegangan keluaran  sensor yaitu dua 
kali sebelum mengambil sampel darah untuk mengukur dengan teknik invasif kemudian tiga kali 
pengukuran sesudahnya. Stabilitas tegangan output sensor, selama sensor berada di jari selama 
sekitar 10-20 detik, maka data tegangan dirata-rata. Teknik pengambilan data, seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 5. 
  
Gambar 5. Pengambilan data menggunakan teknik invasive dan sensor (non-invasive). 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
   Hasil 
 
 
Hasil Pengambilan data dengan melakukan pengukuran menggunakan teknik invasive dan non-
invasive. Perbedaan tegangan output sensor terlihat, disebabkan oleh penyerapan cahaya di jaringan 
tubuh dan refleksi cahaya yang berbeda. Kadar glukosa darah setiap orang dipengaruhi perbedaan 
ini, seperti pada table berikut 
Tabel 2. Data Pengukuran kadar glukasa darah dan tegangan output sensor 
Sampel Tegangan Glukosa 
Volt mg/dl 
A 1.339 97 
B 1.388 102 
C 1.466 112 
D 1.364 119 
E 1.390 121 
F 1.544 126 
G 1.564 137 
H 1.570 166 
I 1.696 169 
J 1.711 176 
K 1.713 186 
L 1.887 219 
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 Pada Tabel 2 diperoleh dua jenis data yaitu nilai kadar gula darah (mg/dl) dan nilai tegangan output 
sensor (V). Kedua data tersebut diolah sehingga diperoleh  korelasi sederhana dari nilai kadar glukosa 
darah dan tegangan output sensor dengan melakukan regersi polynomial sehinggan diperoleh 
persamaan  Y = 613,68x3+ 3079.2x2 – 4891x + 2607.2, dengan koefisien korelasi regresi R2 = 0,9234. 
Tegangan output sensor belum linier terhadap nilai kadar glukosa darah yang diukur dengan teknik 
invasif, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemasangan sensor yang tidak konsisten, 
kemungkinan cahaya lain yang diterima oleh fotodioda sehingga pantulan cahaya tidak murni dan 
Ketebalan kulit mempengaruhi penyerapan cahaya pada jaringan jari. 
Persamaan regresi polynomial tersebut nilai R
2
 sudah mendekati 1 namun untuk memudahkan 
mengkonversi nilai tegangan sensor ke glukosa pada program mikrokontroller lebih mudah. Penentuan 
nilai glukosa darah dengan mudah dilakukan dengan membuat regresi linear, untuk mendapatkan 
persamaan yang simple dengan nilai regresi square (R
2
) mendekati satu, diperoleh persamaan  Y = 
212.02(x) - 185.04, dengan koefisien korelasi regresi R
2
 = 0.9132. Persamaan ini berfungsi untuk 
merancang program pada mikrokontroler 
 
Gambar 6.  Grafik persamaan Polynomial   
 
Gambar 7.  Grafik persamaam linear 
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Data yang ada tersebut menunjukan bahwa tegangan dengan kadar glukosa  darah  linear, sehingga 
dapat diperoleh  nilai akurasi yang baik. Peningkatan kinerja diperlukan untuk menjaga stabilitas 
tegangan input dengan penambahan stabilizer tegangan. 
Eksperimen selanjutnya dengan perbandingan data alat pengukur kadar glukosa invasif dengan alat 
pengukur non-invasif yang telah didesain. Data dari alat pengukur kadar glukosa darah teknik invasif 
sangat akurat karena menggunakan sampel darah, tetapi data dari alat pengukur kadar glukosa dara 
teknik  non-invasif tergantung pada  deteksi sensor NIR. Beberapa contoh telah diambil untuk menguji 
konsep tersebut. Pengujian alat dengan melakukan validasi  dengan metode, mengukur kadar glukosa 
darah dengan teknik invasive, dan diukur kembali dengan teknik non invasive .Sistem sirkuit 
dirancang dan diuji terhadap 15 relawan dalam rentang usia (20- 44); hasil ditujukkan pada tabel (4) 
bahwa pengukuran konsentrasi glukosa oleh sirkuit yang telah dirancang kemudian dibandingkan 
dengan metode non-invasif.dan Invasif. 
Tabel 4. Hasil akhir untuk mengukur konsentrasi glukosa oleh Invasive dan Noninvasive metode 
Partisipan Invasive  ( Autocheck) 
mg/dl 
Non-Invasive  (IR/PA) 
mg/dl 
A 67 69 
B 71 72 
C 77 76 
D 82 78 
E 89 82 
F 98 96 
G 100 102 
H 117 126 
I 122 128 
J 137 130 
K 143 148 
L 169 160 
M 176 181 
N 186 178 
O 219 226 
 
 
Gambar 8. Grafik hasil pengukuran glukosa darah teknik invasive dan non-invasive 
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Dari Tabel 4, dan grafik  terlihat bahwa perbedaan data antara kedua perangkat masih ada dengan 
perbedaan 1 hingga 9, dengan nilai error 1% sampai dengan 8%,. Sebagai data standar adalah nilai 
pengukuran dari teknik invasive sebagai nilai referensi, hasil pengukuran teknik invasive sebagai dasar 
pembanding dengan nilai teknik non-invasive untuk mengvalidasi alat ukur yang telah didesain..  Nilai 
toleransi ini menunjukkan akurasi yang baik, dan masih perlu perbaikan terus menerus.  Setelah 
dilakukan uji regresi satatistik, diproleh hasil regresi square (R
2
) menenunjukkan nilai 0,9846, dan 
standar error 6,02, Hasil pengukuran dengan kondisi data tidak merata, menyebabkan   nilai varians 
tinggi, semakin tinggi fluktuasi data dengan data lainnya dengan adanya data bernilai tinggi dan data 
bernilai rendah dari hasil pengukuran dari teknik invasive.. Pada subjek B dan C , data dengan nilai 
terkecil menunjukkan hasil yang relatif sama antara pengukuran invasif dan non-invasif; akurasi 
pengukuran non-invasif cukup baik. Subjek H dan L menunjukkan bahwa hasil pengukuran non-
invasif masih lebih tinggi dibanding dengan nilai pengukuran invasive, sehinggan nilai error juga 
tinggi yaitu 5% sampai dengan 8%. Dengan sensor foto-akustik pada panjang gelombang mulai dari 
1000 nm hingga 1200 nm penyerapan terjadi dan lebih efektif pada panjang gelombang 900 nm sesuai 
dengan sensor yang digunakan. Walaupun glukosa mempunyai daya serap yang lebih rendah di sekitar 
panjang gelombang tersebut, karena tidak dipengaruhi oleh atenuasi minimum sinyal optik komponen 
lain, kedalaman penetrasi yang diinginkan tercapai dengan energi substansial yang tersedia untuk 
penyerapan oleh glukosa. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak terdistribusi secara merata pada teknik non-
invasif seperti; pemasangan sensor jari tidak konsisten; sensor tidak cukup kuat untuk menjepit jari, 
kemungkinan cahaya lain masuk dan ditangkap oleh fotodioda dan ketebalan jari juga dapat 
mempengaruhi hasil deteksi sensor. 
SIMPULAN  
Hasil penelitian  yang disajikan merupakan  pengukuran data hasil pengukuran glukosa darah 
menggunakan teknik non-invasif yang telah dibuat dengan menggunakan sensor foto-akustik yang 
terdiri dari emitor infrared  dan detektor Photodiode. Hasil pengukuran dibandingkan dengan 
pengukuran dengan prosedur teknik invasif. Hasil pengembangan alat ini adalah inovasi alternatif 
yang dapat digunakan untuk mengukur glukosa darah, yang mudah digunakan dan tidak menyakitkan 
serta biaya rendah karena tidak menggunakan strip untuk media sampel darah. Keakuratan instrumen 
berkembang cukup baik dan dapat diandalkan. 
SARAN  
Proses pembuatan alat pemantau glukosa darah ini masih banyak kendala yang dihadapi sehingga 
untuk pengembangan selanjutknya disarankan Pengambilan sampel yang kuran cermat, yang masih 
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dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya cahaya yang bias masuk ke sensor, kondisi jari tangan 
setiap partisipan berbeda beda, dan pemasangan sensor yang kurang konsisten diharapkan dapat 
menemukan solusi perbaikan . Diharapkan pada pengembanagan alat ini dapat memperhatikan kondisi 
ruangan, kekuatan jepit sensor, dan kondisi jari tangan sebelum pasang pasang pada ujung jari. Potensi 
pengembangan alat ini sangat menmungkinkan karena belum tersedianya alat yang serupa di pasar, 
sehingga diharapkan terus dikembangkan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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